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SON OLARAK 4. SEKMEDEYİZ. 

 
BURDAKİ EN ÖNEMLİ AYAR 

ALARM GECİKTİRME ÖZELLİĞİ. 

BU ÖZELLİK SAYESİNDE ANLIK 

OLARAK CİHAZLAR SESLİ ALARM 

VERMEYECEK. 

KULLANICIYI RAHATSIZ ETMEYECEK. 

İŞARETLENEN ZAMAN SONUNA 

KADAR REFERANS DEĞERLERİ 

DIŞINDA SICAKLIK VEYA NEM 

ÖLÇÜLÜYORSA 

DATALOGGER ALARM VERECEKTİR. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DİKKAT 
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ŞUANDA CİHAZIMIZ KURULDU KAYIT YAPMAYA HAZIR. 

 
 

SAĞ ÜST KÖŞEDEKİ 

ÇERÇEVE İŞARETİ 

ÇIKIYORSA CİHAZ KAYIT 

YAPMAYA HAZIRDIR. 

 
 

FAKAT HENÜZ KAYIT 

BAŞLAMADI. 
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KAYIDI BAŞLATMAK 

 
“START/STOP” DÜĞMESİ 

BASILI TUTULUR 

 
“LOG” YAZISI EKRANA GELİNCE 

DATA LOGGER KAYIT YAPMAYA 

BAŞLAR. 
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